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Приведені результати порівняльного аналізу мето-
дик розрахунку поправного множника на шорсткість внут-
рішньої поверхні трубопроводу при вимірюванні витрати за 
методом змінного перепаду тиску за допомогою сопла, при-
ведені нова математична модель та похибки визначення 
цього множника. 
При використанні методу змінного перепаду 
тиску для вимірювання витрати та кількості тепло-
носіїв, до яких відносяться гаряча вода, волога во-
дяна пара, суха насичена пара та перегріта пара од-
нією з основних задач є підвищення точності вимі-
рювання, що можна зробити таким чином: 
1) підвищити точність засобів вимірювання пе-
репаду тиску, тиску, температури та, у випадку за-
стосування густиноміра, ще й густини середовища; 
2) застосовувати обчислювачі витрати та кіль-
кості теплоносіїв, які побудовані на базі мікропро-
цесорних систем; 
3) застосовувати стандартні пристрої звуження 
потоку, які є оптимальними за точністю вимірюван-
ня витрати та кількості теплоносіїв; 
4) застосовувати більш точні методики визна-
чення поправних коефіцієнтів, що входять у рівнян-
ня витрати та кількості теплоносіїв. 
Оскільки на сьогоднішній день вже існують за-
соби вимірювання перепаду тиску, тиску і темпера-
тури з класом точності 0,075 і вище, а також при 
вимірюванні витрати та кількості теплоносіїв засто-
совуються обчислювачі, які побудовані на базі мік-
ропроцесорних систем, то постає задача розрахунку 
стандартних пристроїв звуження потоку, що мають 
мінімальну похибку вимірювання витрати від впли-
ву поправних коефіцієнтів. 
Масова витрата мQ  теплоносіїв визначається 
за рівнянням 
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для вологої водяної, сухої насиченої та перегрі-
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де 20d - діаметр отвору стандартного пристрою зву-
ження потоку, tdK  - поправний множник на теплове 
розширення матеріалу стандартного пристрою зву-
ження потоку, C  - коефіцієнт витікання, E  - коефі-
цієнт швидкості входу, шk  - поправний множник на 
шорсткість внутрішньої поверхні вимірюваного 
трубопроводу, P  - перепад тиску на стандартному 
пристрої звуження потоку,   - густина теплоносія. 
Наявність шорстких внутрішніх стінок трубо-
проводів приводить до спотворення розподілу 
швидкості теплоенергоносія по їх перерізу. Корекція 
впливу шорсткості внутрішньої поверхні трубопро-
воду з врахуванням значення коефіцієнта витікання 
стандартного пристрою звуження потоку здійсню-
ється за допомогою поправного множника шk . 
При вимірюванні витрати та кількості теплоно-
сіїв слід застосовувати як стандартний пристрій 
звуження потоку сопло тому, що на ньому безпово-
ротні втрати тиску ВТP  змінюються від P, 150  до 
P, 90  (на відміну від них на діафрагмі втрати тис-
ку становлять від P, 40  до P, 950 ).  
Розглянемо методики визначення поправного 
множника на шорсткість внутрішньої поверхні тру-
бопроводу для сопла та сопла Вентурі. 
На даний час існують дві нормовані методики 
розрахунку поправного множника на шорсткість 
внутрішньої поверхні трубопроводу. Згідно з пер-
шою методикою, наведеною в [2], поправний множ-
ник розраховується за таким рівнянням: 
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де m - відносна площа діафрагми, D  - внутрішній 
діаметр трубопроводу при робочих умовах. 
Поправний множник шk  приймають рівним 
одиниці, якщо відносна шорсткість відповідає вимо-
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де ш  - абсолютна шорсткість трубопроводу. 
Згідно з другою методикою, наведеною в [3], 
внутрішню поверхню вимірюваної ділянки трубо-
проводу вважають гладкою, а поправний множник 
на зміну шорсткості трубопроводу рівним одиниці 
( 1шk ), якщо відношення середньої абсолютної 
шорсткості ш  внутрішньої поверхні до значення 
внутрішнього діаметра цього трубопроводу на від-
стані D2  перед стандартним пристроєм звуження 
потоку не перевищує значень, які розраховані із та-
кої умови: 
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де m2 . 
Тут поправний множник шk  визначають з вра-
хуванням наступного [3]: 
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Коефіцієнт 0r  розраховують за формулою: 
   52540 ,Alg,r ш  , (7) 
де D/A шш 
410 . 
Залежність для поправного множника у [3] по-
рівняно із залежністю в [2] враховує не тільки вплив 
відносної площі, а й числа Рейнольдса і абсолютної 
шорсткості: згідно [2]  mfkш  ; згідно [3] 
 шш Re,,mfk  , що дозволяє згідно з даними ні-
мецьких вчених [4] більш точно проводити корек-
цію на шорсткість трубопроводу. 
Слід відзначити, що в німецьких нормах [4] 
окрім залежностей типу (6) і (7) наведено таблиці 
експериментальних значень коефіцієнта 0r  як фун-
кції від відносної шорсткості трубопроводу. Як по-
казав виконаний нами аналіз, між цими експеримен-
тальними значеннями 0r  та значеннями 0r , розра-
хованими за (7), має місце достатньо велика різниця. 
Результати розрахунку максимальної відносної по-
хибки 
0r
 визначення значення 0r  наведені в табл. 1. 
Похибка 
0r
  розраховувалась за такою формулою: 
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де експr0  - експериментальні дані. Як видно із отри-
маних даних, ця похибка може досягати 31 %. 
Згідно з розробленою нами методикою поправ-
ний множник шk  на шорсткість внутрішньої повер-
хні трубопроводу розраховується за рівнянням (6) 
для умов 
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Для підвищення точності визначення шk  нами 
була також отримана аналітична залежність для ви-
значення 0r , яка має відносну похибку  r0 меншу за 
5,5 %: 
   
      .Alg,Alg,Alg,
Alg,Alg,,r
шшш
шш
543
2
0
96936059531148954
869544444421789364


(10) 
Таблиця 1 - Значення коефіцієнта 0r  та поправного множника шk  на шорсткість внутрішньої поверх-
ні трубопроводу для сопел. 
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експr0  
[4] 
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(10) 
% 
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(7) 
% 
1шk  
для 
20,m   
2шk  
для 
20,m   
.експ.шk  
для 
20,m   
1шk  
 для 
640,m   
2шk  
 для 
640,m   
.експ.шk  
для 
640,m   
5 0,51859 0,64537 0,5 3,72 29,07 1,00000 1,00000 1,00000 1,00212 1,00264 1,00205 
6 0,84281 1,00168 0,8 5,35 25,21 1,00000 1,00000 1,00000 1,00345 1,00410 1,00328 
7 1,13176 1,30294 1,1 2,89 18,45 1,00000 1,00052 1,00000 1,00464 1,00534 1,00451 
8 1,39210 1,56391 1,4 -0,56 11,71 1,00000 1,00063 1,00000 1,00570 1,00641 1,00573 
9 1,62837 1,79409 1,6 1,77 12,13 1,00065 1,00072 1,00067 1,00667 1,00735 1,00655 
10 1,84424 2,00000 1,9 -2,93 5,26 1,00074 1,00080 1,00076 1,00755 1,00819 1,00778 
20 3,39760 3,35464 3,3 2,96 1,66 1,00136 1,00134 1,00139 1,01392 1,01374 1,01352 
30 4,64906 4,14705 4,6 1,07 -9,85 1,00186 1,00166 1,00190 1,01904 1,01699 1,01884 
40 6,00385 4,70927 6,0 0,06 -21,51 1,00240 1,00188 1,00246 1,02459 1,01929 1,02458 
50 7,54930 5,14537 7,5 0,66 -31,4 1,00302 1,00206 1,00310 1,03092 1,02108 1,03072 
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Відносна похибка визначення 0r  за формулою 
(10) для експериментальних даних [4] також наведе-
на в табл. 1 і вона у всіх точках приймає менші зна-
чення порівняно із відносною похибкою визначення 
0r  згідно (7). В цій же таблиці наведені значення 
поправного множника шk  для двох різних значень 
відносної площі m  сопла. 
Графік на рис. 1 ілюструє розбіжність значень 
коефіцієнта 0r , які отримані за допомогою апрок-
симаційних залежностей згідно (10) та (7) і експе-
риментальними даними [4]. 
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Рис. 1. Залежність коефіцієнта 0r  від відносної шорсткості. 
Як видно з рис. 1 апроксимаційна залежність 
для визначення 0r  за рівнянням (10) дає менші від-
хилення від експериментальних даних порівняно із 
методикою [3]. 
Прослідкуємо, як відхилення коефіцієнта r0  
впливають на поправний множник шk . Для порів-
няння розрахуємо шk  для умов, коли він не рівний 
одиниці (для числа Рейнольдса 610Re ) для зна-
чень відносної площі 20,m   та 640,m  . Розрахо-
вані значення наведені у табл. 1, де 1шk  - це значен-
ня поправного множника на шорсткість, розрахова-
ного за рівнянням (6), у якому значення коефіцієнта 
r0  знайдене з рівняння (10); 2шk  -розраховане за 
методикою, наведеною в [3]; .експ.шk  - розраховане 
за експериментальними даними [4]. 
В табл. 2 додатково наведена відносна похибка 
kш визначення поправного множника на шорст-
кість внутрішньої поверхні трубопроводу для сопел, 
яка розраховується за рівнянням 
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Як видно з табл. 2 для значень відносної площі 
20,m   похибка 
шk
 має невеликі значення (макси-
мальне 
шk
 =0,09 %), а для 640,m   похибка 
шk
 приймає значення більші за 0,9 %. Цілком оче-
видно, що така різниця в розрахунках поправного 
множника безпосередньо приводить до різних роз-
рахованих значень витрати, а, відповідно, і до появи 
похибки визначення витрати. 
На рис. 2 наведена відносна похибка 
шk
  роз-
рахунку поправного множника шk  на шорсткість 
внутрішньої поверхні трубопроводу для сопел, де 
значення коефіцієнта 0r  розраховане за рівнянням 
(10) (
1шk
 ), та методикою наведеною у [3] (
2шk
 ). 
Таблиця 2 - Відносна похибка 
шk
 визначення 
поправного множника на шорсткість внутрі-
шньої поверхні трубопроводу для сопел. 

D
ш 104 1шk
 для 
20,m   
%  
2шk
 для 
20,m   
%  
1шk
 для 
640,m   
%  
2шk
 для 
640,m   
%  
5 0,0000 0,0058 0,0076 0,0594 
6 0,0000 0,0081 0,0175 0,0823 
7 0,0000 0,0081 0,0129 0,0828 
8 0,0000 0,0066 -0,0032 0,0668 
9 0,0011 0,0078 0,0115 0,0790 
10 -0,0022 0,0040 -0,0227 0,0406 
20 0,0039 0,0022 0,0394 0,0221 
30 0,0020 -0,0181 0,0197 -0,1821 
40 0,0002 -0,0515 0,0015 -0,5160 
50 0,0020 -0,0939 0,0196 -0,9357 
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Рис. 2. Залежність відносної похибки 
шk
  визначення поправного множника шk  від відносної шорсткості 
для відносної площі.
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Виконаний аналіз показав, що запропонована 
нами методика розрахунку поправного множника 
шk  у порівнянні із методикою нормативного доку-
менту [3] зменшує систематичну складову похибки 
визначення витрати та кількості теплоносіїв. 
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